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１ 構造・機能の概要

1.1 特 長

本機は小容量のオゾン発生装置として設計されたオゾン発生器で、次の様な特長を有し

ております。

① オゾン発生器の電源制御にパルス数制御方式を採用し、更にオゾン発生量が２段階

に切り替えられるため、オゾン発生量を広範囲にわたり、任意に調節できます。

② 外部信号（ＤＣ４～２０ｍＡ）によりオゾン濃度制御ができます。

③ インターロック接点によりオゾン発生器の運転停止が行えます。

1.2 用 途

① オゾン濃度の精密制御

② オゾン濃度の広範囲設定

③ オゾンの応用に関する研究開発

④ 材料のオゾン劣化試験装置 等

２ 仕 様
型 式 ＯＺＳＤ－３０００Ａ

発 生 方 式 無声放電式

電源制御方式 パルス数制御

原 料 ガ ス 酸素９０％以上（酸素濃縮器）／乾燥空気 （注１）

原料ガス圧力 ０～０．０５ ＭＰａ(G)

最 大 耐 圧 ０．１ ＭＰａ(G)

オゾン発生量 ※２レンジ切替

（ＨＩレンジ） ６．０g／hr（酸素原料の場合）

３．０g／hr（乾燥空気の場合）

（Ｌｏレンジ） ２．０g／hr（酸素原料の場合）

※標準：1/3 １．０g／hr（乾燥空気の場合）

オ ゾ ン 濃 度 （注２）

約２０．０ｇ／ｍ3（酸素原料 ５Ｌ／ｍｉｎ）

約１０．０ｇ／ｍ3（空気原料 ５Ｌ／ｍｉｎ）

約５０．０ｇ／ｍ3（酸素原料 ２Ｌ／ｍｉｎ）

約２０．０ｇ／ｍ3（空気原料 ２Ｌ／ｍｉｎ）

酸素濃縮器の場合 〔約３０．０ｇ／ｍ3（酸素原料 ４Ｌ／ｍｉｎ 〕）

原料ガス供給量 １～１０L／min （注３）

電 源 ＡＣ１００Ｖ±１０％（単相） ５０／６０Hz
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消 費 電 力 ５００ＶＡ

室 内 温 度 ５～３５℃

室 内 湿 度 １０～８０％ＲＨ

外 形 寸 法 ４８０Ｗ × ３６０Ｄ × １９９Ｈ (単位：ｍｍ)

※突起部含まず

質 量 約１８kg

（注１）高純度酸素の場合、発生濃度が低下する場合があります。また、乾燥空気は

露点－４０℃以下でご使用ください。

（注２）発生濃度は周囲の温度・湿度や原料ガスの条件によって大きく変化します。

実験の前後には必ずオゾンモニタで濃度の確認を行ってください。

（注３）流量の調整範囲は使用に応じて変更が可能です。

３ 設置場所
この装置を据付けるにあたって、つぎの基本事項を確認してください。

●この装置は屋内形です。雨水や周囲の水がかからない場所を選んでください。

本体に水がかかると漏電や短絡による感電や発火の原因となり危険です。

●室内の換気設備を確認してください。万一オゾンガスが漏れた場合には、人体に悪影響を

及ぼし危険です。

●この装置は防爆構造ではありません。防爆地域には設置してはいけません。

●必ずアース線が接続できる設置場所を選んでください。

設置場所として必要な条件は、つぎのとおりです。

(1) 屋内で雨水や周囲の水が飛び散って本体にかからない場所

(2) 換気設備があり、ほこりの少ない場所

(3) 周囲に火気のない場所

(4) 直射日光が当たらず周囲温度が５～３５℃の場所

(5) 結露の原因となる程湿度が上がらない場所（８０％以下）

(6) 周囲に腐食性ガスや塩分のない場所

(7) 振動が少なく、床面が強固な場所

(8) 装置の前面および裏面に、５０ｃｍ以上のメンテナンス用のスペ－スがある場所

(9) 高周波ノイズの影響を受けやすい機器（計測器，コンピュ－タ類）から離れた場所

(10） 防爆地域でない場所
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４ 配 管
ここでは、装置の配管に関する必要事項を説明します。

4.1 オゾンガスラインの配管
オゾンガスの漏れを防止するために、オゾンガスラインの配管工事は注意深く行ってください。

つぎの基本事項を遵守してください。

●オゾンガスは人体に有毒です。オゾンガスが外部に漏れないように配管をしてください。

●オゾンガスラインに水や液体が逆流すると放電体内部で異常放電を起こし危険です。

液体が装置内部へ逆流しないように、オゾンガス出口配管中に逆止弁を設けてください。

4.2 オゾンガスラインの配管仕様

配管仕様は、表を参照してください。

表－１ 配管仕様

用 途 推奨材料 耐 圧 （ゲ－ジ圧）

チュ－ブ、継手、 ＰＴＦＥ樹脂

パッキン、反応容器 （ＰＦＡ樹脂）

４９０．３ kPa/以上

管、継手、反応容器 ステンレス鋼

（SUS304，SUS316）

※オゾンガスラインの配管には、必ず耐オゾン材料を使用してください。

4.3 配管用付属部品

この装置には配管用材料として、つぎの部品が付属しています。これ以外の配管材料は、お客

様でご用意ください。

表－２ 配管用付属部品

用 途 品 名 数 量 仕 様

原料ガス入口・出口配管 ＰＴＦＥ ５ｍ φ８×６

チューブ



E.J. OZONE PRODUCTS

EOP-P62-100-6-001-04

５ 配 線

ここでは、装置の電気配線に関する必要事項を説明します。

装置の配線には、電源入力用及び各種外部接続用の配線があります。外部接続用配線は、この

装置を他のシステムと連動させて遠隔で制御する場合に使用します。

5.1 端子台

名 称 用 途 接点仕様

(１)外部制御信号 外部から直流電流信号を入力し、 ＤＣ４～２０ｍＡ

（ＥＸＴ．ＣＯＮＴ） オゾン発生量を制御します。

注）配線する時は、極性がありま

すので注意してください。

(２)インターロック 外部から接点信号を入力しオゾン 無電圧 接点入力

（ＩＮＴＥＲＬＯＣＫ） 発生器の運転と停止が行えます。 メイク：運転

ブレイク：停止

5.2 電源及び外部接続用配線

ケーブルの配線は、電気設備技術基準に従い有資格者が行ってください。

また、必ずアース線を接続してください。

６ 各部の名称及び構造

6.1 本装置の各部名称及び構造

(1) オゾン発生器 外 観 図 ・・・図－１ 正面パネル、図－２ 裏面パネル

フロー図 ・・・図－３ オゾン発生器フロ－シ－ト

6.2 各部名称と機能

① ＰＯＷＥＲ ：本器への電源の供給、停止を行います。

（電源スイッチ）

② ＰＯＷＥＲ ＬＡＭＰ ：本器へ電源が供給された時に点灯します。

（電源表示灯）

③ ＡＵＴＯ／ＭＡＮＵＡＬ：自動運転、手動運転切替スイッチです。

（自動／手動切替スイッチ）

ＭＡＮＵＡＬ：出力調整ボリューム（ＣＯＮＴＲＯＬ ＡＤＪ）でオゾンガス

濃度を調整できます。

ＡＵＴＯ ：外部からの４～２０ｍＡ信号でオゾンガス濃度を調整できます。
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④ ＣＯＮＴＲＯＬ ＡＤＪ：オゾンガス濃度を調整します。調整後は設定後ストッパで

（出力調整ボリューム） ロックしてください。

⑤ ＦＬＯＷ（流量計） ：オゾンガスの流量を調整します。

ＩＮ ：原料ガスの入口です。

⑥ 取合継手

ＯＵＴ：オゾンガスの出口です。

⑦ ＦＵＳＥ ：ヒューズホルダになっており、内部にガラス管ヒューズ５Ａ

（ヒュ－ズホルダ） が収納されています。

⑧ 電源プラグ ：ＡＣ１００Ｖの電源コ－ドの接続を行います。

⑨ 取合端子台 ：各信号の接続を行います。

ＥＸＴ.ＣＯＮＴ (1) ＋(2) － ：外部制御信号 ４～２０ｍＡ

ＩＮＴＥＲＬＯＣＫ (3)、(4) メイク：運転

ブレーク：運転停止

⑩ Ｈ／Ｌレンジ切替スイッチ：発生出力の高「Ｈ」低「Ｌ」の切り替えが行えます。

⑪ 銘板 ：型式、製造番号、最大出力が捺印されています。

前面パネル ⑤流量計

④出力調整

ボリューム

②電源表示灯

①電源スイッチ

③自動／手動切換スイッチ

⑩Ｈ／Ｌレンジ

切換スイッチ

図－１ 正面パネル
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裏面パネル ⑪銘板 ⑨取合端子台 ⑥取合継手

⑧電源線 ⑦ヒューズ・ホルダ

図－２ 裏面パネル

流量計

原料ガス入口

供給圧力

０～０.０５MPa(G)

オゾン発生電極

オゾンガス出口

注）最大耐圧：０.１MPa(G)

図－３ オゾン発生器フロ－シ－ト
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７ 消耗品
下記の部品は、定期的に交換を推奨している部品です。必ず、定期的に交換してください。

保証期間は納入後１２ヶ月です。

項 番 品 名 数 量 型式及び管理番号

（１） パッキン（Ｏリング） ２ Ｎ００１９Ａ

（２） パッキン（Ｏリング） ２ Ｎ００２０Ａ

（３） 高圧電極 １ ＥＥ００６Ａ

（４） 低圧電極 １ ＢＺ０５３Ａ

（５） ファン（大） １ ＥＭ０３１Ｃ

（６） ファン（小） １ ＥＭ０９７Ａ

（７） 電極ブラケット ２ ＥＮ０３５Ａ

（８） 流量計 １ ＮＲ００６Ａ

８ 交換部品
通常使用において交換する必要は有りませんが必要に応じて交換してください。

項 番 品 名 数 量 型式及び管理番号

（１） ヒューズ １ ＡＣ２５０Ｖ／５Ａ

（２） （継手）フェラル（Ｆ／Ｒ） １式 ＮＪ１５７Ａ

（３） （継手）インサート １ ＮＪ２０７Ａ

（４） ＰＴＦＥ配管 ５ｍ ＮＫ００５Ａ

９ 点検・保守

本装置を長期間、無故障で使用するため、以下の点検・保守を実施してください。

(1) 日常点検

① オゾン臭がしないか。

② 異常な音、振動はないか。

③ 接地線は確実に接続されているか。

（外す場合は電源プラグを抜いておくこと）

④ 空気流量の点検；使用の範囲で調節が可能であること。

(2) 月次点検

① 配管類の緩み、傷みのチェック

(3) 故障とその対策

故障が発生した場合は、販売店へご連絡ください。

●この装置の内部には、１０ＫＶの高電圧がかかっています。

感電の危険があるので上部の蓋を外さないでください。

表－３ 異常と対策

異常の種類 対 策

異 常 音 通常の運転音と異なる音がした場合、すぐに運転を停止する。

異 常 振 動 通常の振動と異なる異常振動が発生した場合、すぐに運転を停止する。

異 臭 (1) 室外に出て、室外の電源ブレ－カを切り、装置を停止する。

(2) 近くに火気がないことを確認し、窓を開けるなどして換気する。
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１０ 保 証
弊社の製品についての保証は客先納入日から１２ヶ月間となります。

ただし、次項については適用外とさせていただきます。

(1) 保証期間内における次の事項

取扱い上の誤りによる故障①

純正部品を使用しない不適切な修理や改造による故障②

納入後の落下や輸送上の故障及び損傷③

④ 火炎、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、及び他の天災地変による故障及び

損傷

消耗品劣化による故障（パッキン類及びシール材等の劣化）⑤

保証の範囲は、保証期間内において本装置のみを対象とし、使用により生じた、いかなる損害（逸

失利益、人的損害、他の装置に対する損害など）につきましても、その賠償の責を負いかねます。

その他(2)

修理が必要なときは、販売店へご連絡ください。①

この製品は、お送りいただいたうえでの引き取り修理とさせていただきます。②

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造終了後７年です。③

※補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

過去の事例に無い原因に対する保証の範囲については、その都度協議させて頂きます。④

なお、本仕様は製品の改良・改善のため、予告なく変更することがあります。
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取扱店：荏 原 実 業 株 式 会 社
計測器・医療本部

■東日本営業課：〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目3番12号

TEL 044-981-0560 FAX 044-981-0561

E-mail ej-ozone＠ejk.co.jp

■西日本営業課：〒541-0046

大阪市中央区平野町３丁目２番１３号

平野町中央ビル５階

TEL 06-6231-3528 FAX 06-6231-2929

E-mail ozon-osaka＠ejk.co.jp

■環境計測技術センター：〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目3番12号

TEL 044-981-0560 FAX 044-981-0561

E-mail ejozndsn1＠ejk.co.jp


